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Beladungsanleitung für Doxorubicin HCl 2 mg/ml Lösung

Materialien: 
• Tandem Mikrosphären-Fertigspritze
• 3-Wege-Hähne mit Luer-Lock-Anschlüssen (2)
• Spritze zur Beladung (60-ml- oder 100-ml-Spritze)
• sterile Filternadeln 5 µm (2)
• sterile Nadel 18–20 Gauge
• Abfallbehälter (z. B. leerer 100-ml-Lösungsbeutel)
• Doxorubicinhydrochlorid (2 mg/ml Lösung)  
• Applikationsspritze (20-ml-Spritze)
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Die Beladung der Mikrosphären muss 
unter kontrollierten aseptischen 
Bedingungen erfolgen.
 
Maximale Beladungsdosis:  
50 mg Doxorubicin/ml Mikrosphären

MIKROSPHÄREN-VORBEREITUNG

AUFZIEHEN DES MEDIKAMENTS

TRANSFER IN DIE 
APPLIKATIONSSPRITZE (FORTSETZUNG)

TRANSFER IN DIE APPLIKATIONSSPRITZE

ENTFERNEN DES ÜBERSTANDS

10796-01

1

Die Spritze mit den 
Mikrosphären und die Spritze 
zur Beladung an einen 
3-Wege-Hahn anschließen.

Mikrosphären in die Spritze 
zur Beladung transferieren.

10796-03

3
Die Filternadel an  
der Spritze anbringen.

Nadel in einen 
Abfallbehälter einstechen 
und überschüssige 
Transportlösung entsorgen. 
Die Mikrosphären NICHT 
komprimieren.

10796-02

2
Vorsichtig schwenken und  
Mikrosphären in  
Richtung des Kolbens 
absinken lassen.

10796-04

4
Die Filternadel diskonnektieren 
und die 18–20 Gauge Nadel 
aufsetzen.

Das erforderliche  
Medikamentenvolumen  
in die Spritze aspirieren  
und zur optimalen  
Durchmischung  
eine Luftblase  
belassen.

10796-05

5
Die Verschlusskappe wieder 
auf die Spritze aufsetzen.

Vorsichtig vermischen. 
Hierzu alle 5 Minuten die 
Spritze auf den Kopf drehen 
und den Inhalt schwenken. 
Heftiges Schütteln kann 
Schaum verursachen.

Die Mindestbeladungszeit  
beträgt 120 Minuten.

10795-06

6
Vorsichtig schwenken und  
Mikrosphären in  
Richtung des Kolbens 
absinken lassen.

10796-07

7Die Filternadel mit der 
Spritze konnektieren. Nadel 
in einen Abfallbehälter 
einstechen und 
Transportlösung entsorgen, 
ca. 15 ml zurückbehalten.

10796-07

10
Die Filternadel mit  
der Spritze konnektieren.

Nadel in einen 
Abfallbehälter einstechen  
und überschüssige Lösung  
entsorgen.  
DIE MIKROSPHÄREN 
NICHT komprimieren. 

Die Verschlusskappe wieder 
auf die Spritze aufsetzen.

10796-06

9
Vorsichtig schwenken und 
Mikrosphären in Richtung 
des Kolbens absinken 
lassen.

10796-08

8
Die Spritze mit den beladenen 
Mikrosphären und die 
Applikationsspritze an einen 
3-Wege-Hahn anschließen.

Mikrosphären in die 
Applikationsspritze transferieren.

Wenn das Medikament nach dem Aufziehen nicht sofort 
verwendet wird, ist es im Dunkeln bei 2–8 °C aufzubewahren 
und innerhalb von 48 Stunden zu verwenden. Spezifische 
Informationen zum Medikament finden Sie in der 
Packungsbeilage des Medikamentenherstellers.

LAGERUNG (OPTIONAL)


